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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego, którego przedmiotem jest Dostawa pięciu identycznych akcelerometrów wraz  z niezbędnymi 

urządzeniami pomocniczymi. Zamowienie jest realizowane w ramach projektu „EPOS – System 

Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+)”, ZADANIE 5, Umowa o dofinansowanie nr 

POIR.04.02.00-00-C005/19-00 

 

 

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców: 

 

Pytanie: 

Z dokumentów wynika, że nadal jest wymagany dla SFTP, SSH, FTP (który jest teraz przestarzały) i HTTPS. 

Ponieważ Fortimus jest sterowany za pomocą interfejsu GUI, zakłada się, że zabezpieczenia są konfigurowane 

po stronie sieci, a nie po stronie digitalizatora. Mamy digitalizatory, które obsługują SSH, HTTPS itp., więc być 

może będziemy musieli zmienić naszą ofertę, ale z ciekawości.. czy mogę zapytać, dlaczego to kryterium jest 

potrzebne? Czy wysyłacie dane bezpośrednio do EPOS i czy to jest kryterium ich systemu? A może dlatego, że 

tak jest skonfigurowany twój obecny system i macierz? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania wskazane w wierszu 20 Parametrów technicznych przedmiotu 

zamówienia i nie zrezygnuje z z wymagania któregokolwiek protokołu wymienionego w ww. parametrach. 
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